欧浦瑞输液设备WEB服务1.0版接口说明
1 概述
	本文档描述了《欧浦瑞输液设备WEB服务1.0版》（以下简称WEB服务）对外部程序提供的访问接口，用于给外部程序开发人员提供参考和指导。
2 接口说明
	目前WEB服务运行于安卓环境下，仅提供HTTP协议下的WEB方式的访问接口，以便于对接运行在未知设备和平台下的外部程序。
	外部程序访问这些接口需要获得授权，也就是需要有效的账号密码或激活码，账号密码或激活码与实际的安装部署情况有关，不在此文档列出。
	以下各表为各个接口的定义及使用说明。其中接口的根地址由WEB服务的地址决定，其亦根据实际部署情况会有所不同，以下以{API_ROOT}来表示，通常{API_ROOT}是一个型如http://192.168.0.10:8080这样的字符串。	
表1 读取一个床位
	接口属性名
	值

	接口名称
	ReadOneBed

	接口功能
	从远程mysql数据库读取一个床位的当前信息，将其导入且合并到本地，并返回。

	请求方法
	POST

	请求地址
	{API_ROOT}/Bed/ReadOneBed

	参数形式
	PATH_PARAMS（路径参数）

	参数数量
	1

	参数表
		序号
	名称
	类型
	是否必填
	含义
	常见的值

	1
	Number
	Integer
	是
	床号
	2




	参数示例
	Number=2

	返回值类型
	JSON（JSON字符串）

	返回值字段表
		序号
	名称
	类型
	含义
	常见的值

	1
	succeed
	Boolean
	是否成功
	true, false

	2
	code
	Integer
	状态码
	200, 500

	3
	message
	String
	出错信息
	出错啦!

	4
	data
	Object
	数据包
	{
ID: 2,
Number: 2,
InPatientNum: '00288991',
DeviceID: 2,
PumpID: 2,
SpeedFlow: 93,
SpeedDrop: 31,
AmountInitial: 500,
AmountDropped: 16,
HeatLevel: 1,
RealTemperature: 371,
RealSpeedDrop: 31,
BottleIndex: 1,
BottleTotal: 1,
Status: 17,
Power: 95,
Mode: 49,
Model: 140,
ErrorCode: 112,
PatientName: null,
PatientDocID: null,
LastUpdateTime: '2021-05-08 12:56:03',
PatientID: '730601',
Name: '李小荷',
DocID: '',
Birthday: '1951-03-18 00:00:00',
Age: 70,
Gender: 1,
Mobile:’18923450001’,
InPatientDate: '2021-02-23 20:14:00',
OutPatientDate: null,
ServeLevel: 2,
DrugAllergy: null,
FoodType: '普食',
BodyTemperature: null,
Situation: null,
Doctor: '施锦辉',
Nurse: '叶爱女',
Medicine: '头孢',
GenderName: '男',
StatusName: '泵在运行',
ModeName: '滴速',
ModelName: '输液卫士108型',
ErrorName: '正常'
}


其中状态码500表示“内部服务错误”，“常规错误”；状态码200表示“正确”；
常见的值中列出的JSON对象就是标准的床位信息数据格式，各字段含义即其英文名称的中文含义。

	返回值示例
	{ succeed: true, code: 200, message: ' ', data: ‘略…’ }



表2 绑定一个输液设备
	接口属性名
	值

	接口名称
	BindDevice

	接口功能
	绑定一个输液设备到病床

	请求方法
	POST

	请求地址
	{API_ROOT}/Bed/BindDevice

	参数形式
	PATH_PARAMS（路径参数）

	参数数量
	2

	参数表
		序号
	名称
	类型
	是否必填
	含义
	常见的值

	1
	Number
	Integer
	是
	床号
	2

	2
	PumpID
	Integer
	是
	泵号
	2




	参数示例
	Number=2&PumpID=2

	返回值类型
	JSON（JSON字符串）

	返回值字段表
		序号
	名称
	类型
	含义
	常见的值

	1
	succeed
	Boolean
	是否成功
	true, false

	2
	code
	Integer
	状态码
	200, 500

	3
	message
	String
	出错信息
	出错啦!

	4
	data
	Object
	数据包
	与表1相同


其中状态码500表示“内部服务错误”，“常规错误”；状态码200表示“正确”；
常见的值中列出的JSON对象就是标准的床位信息数据格式，各字段含义即其英文名称的中文含义。

	返回值示例
	{ succeed: true, code: 200, message: ' ', data: ‘略…’ }



表3 解除绑定
	接口属性名
	值

	接口名称
	RemoveDevice

	接口功能
	从病床移除绑定的输液设备

	请求方法
	POST

	请求地址
	{API_ROOT}/Bed/ RemoveDevice

	参数形式
	PATH_PARAMS（路径参数）

	参数数量
	1

	参数表
		序号
	名称
	类型
	是否必填
	含义
	常见的值

	1
	Number
	Integer
	是
	床号
	2




	参数示例
	Number=2

	返回值类型
	JSON（JSON字符串）

	返回值字段表
		序号
	名称
	类型
	含义
	常见的值

	1
	succeed
	Boolean
	是否成功
	true, false

	2
	code
	Integer
	状态码
	200, 500

	3
	message
	String
	出错信息
	出错啦!

	4
	data
	Object
	数据包
	与表1相同


其中状态码500表示“内部服务错误”，“常规错误”；状态码200表示“正确”；
常见的值中列出的JSON对象就是标准的床位信息数据格式，各字段含义即其英文名称的中文含义。

	返回值示例
	{ succeed: true, code: 200, message: ' ', data: ‘略…’ }
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